Наименование оборудования: Калибратор
Тип: Fluke 9100E
Серийный номер: 185363781
Дата покупки: март 2012 года
Описание неисправности:
На мониторе высвечивается следующая информация
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SYSTEM TRIF
Mo HAD ready hit after 160mS

e Frogram Counter is 23628

Ihe system has heen RESET
Fress RESUME to restart





